
ELEKTROTECHNICKY ZKUSEBNI USTAV
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Jmenovité hodnoty; Adaptér: |00-240 V, 50-60 Hz' l'5 A;Lampa: 12 v Dc' 20 VA

objednávate|| 2 Es' spo|' s r.o'
Pantočkova 90,3800l Dačice IV, Česká republika

výrobcc: 2 ES, spol. s r.o.
Pantočkova 90' 3800| Dačice lv' Česká lepublika

výrobní mÍsto: 2 Es' spol' s r.o'
Masarykova 350.39470 Kamenice nad Lipou, Česká repubtika

obchodnÍ značkal

výs|€dky zkoušekjsou uved€ny v protokolu č.: l025ó2-0l/03 ze dne| 08.09.20l I

vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
csN EN ó060l. l:2007 ed' 2,
ČsN EN ó0ó0l-I-ó:2008 ed' 2'
ČsN EN  ó060 l . l - l  I : 20 l  l ,
ČSN EN ó060l- l-2:2008 ed' 2

CertiÍikát byl vydan na základě sp|nění požadaýků certifikačniho schémaiu ''EZÚ certifikát.. a na základě smlouvy č. l02562 mezi
objednavateIem a Elektrotechnickým zkušebnim ústavem.

P|stnost c € rÍif ikátu ie omezena doi 30.9'20|4
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Mgr' Miroslav Sedláček
Vedoucí c€rtifi kačniho orgánu

CERTIFIKAT
č' :  l  l  l 0815

výrobekl

Tvp:

PoIarizačnI lampa
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